KOMPOZYTOWY DLS

SWIATLOUTWARDZALNY i
MATERIAL STOMATOLOGICZNY SCIENCES
w blistrach

Wyréb medyczny klasy lla

NEXT - kompozytowy, $wiattoutwardzalny materiat stomatologiczny, w opakowaniu typu blister,
z przeznaczeniem dla jednego pacjenta, do wykonywania wszystkich rodzajéw wypetnier
i rekonstrukcji, w zebach przednich i bocznych, mlecznych i statych, préchnicowego
jaki niepréchnicowego pochodzenia.
WSKAZANIA DO STOSOWANIA
« ubytkiklas: I, 11, I1l, IViV wg Blacka
+ szyny stabilizujace zeby, state - warstwa zewnetrzna lub wewnetrzna
+ szyny stabilizujgce zeby, tymczasowe - warstwa zewnetrzna
+ naprawa kompozytowych i akrylowych uzupetnien protetycznych
INSTRUKCJA UZYCIA
. Opracuj ubytek zgodnie z ogélnie przyjetymi zasadami.
. Wytraw przy uzyciu WYTRAWIACZA STOMATOLOGICZNEGO, wyptucz i delikatnie osusz.
. Pokryj ubytek cienkg warstwa systemu wigzgcego. Kompozyt NEXT jest kompatybilny
ze wszystkimi standardowymi $wiattoutwardzalnymi systemami wigzacymi na bazie zywic
dimetakrylowych. Aplikacja systemu wigzacego powinna by¢ przeprowadzona zgodnie
z zaleceniami producenta.
. Dno bardzo gtebokich ubytkéw pokryj podktadem np. cementem glasjonomerowym.
. Otworz blister zrywajac folie aluminiowa.
6. Pobierz kompozyt z blistra za pomocg naktadacza.
7. Wypetnij ubytek warstwami, naswietlajgc kazdg warstwe wg Tabeli polimeryzacji.
8. Dopasuj prace do zgryzu, wypoleru;j.
NEXT jest polimerowym materiatem stomatologicznym typu 1 (klasa 2, grupa 1), spetniajagcym
wymagania Normy ISO 4049. Kompozyt NEXT utwardzany jest na drodze polimeryzacji
wolnorodnikowej aktywowanej $wiattem widzialnym z zakresu niebieskiego (400-500 nm).
Na zdjeciach rentgenowskich NEXT daje kontrast réwnowazny ok. 5 mm aluminium
(1 mm aluminium to odpowiednik zebiny, a 2 mm aluminium odpowiada szkliwu).
TABELA POLIMERYZAC)I

[RENES

[LES

ia od czasu
Lampa P NEXT
20s 30s
A1,A2, A3, B1,B2,C2,D2 2,0mm 2,5mm
A3.5,0A2, OA3, D3 1,8 mm 2,2mm
Halogen/LED Incisal (I 3.0mm 3,5 mm
(500-800 mW/cm?) ncisal d :
Pink, Blue 1,2mm 1,5mm
A1,A2,A3, B1, B2, C2, D2 2,5mm 3,0mm
LED A3.5,0A2, OA3, D3 2,2mm 2,5mm
(>800 mW/cm?) Incisal (1) >3,5mm >3,5mm
Pink, Blue 1,5mm 2,0mm

W razie potrzeby dobierz odpowiedni kolor z wzornika kompozytu NEXT przed rozpoczeciem
zabiegu, gdy zab jest naturalnie nawilzony.



SKLAD
Mieszanina zywic dimetakrylanowych: BisGMA, TEGDMA, UDMA, BisEMA; napetniacze mineralne
(78% wag.): szkto Al-Ba-B-Si, krzemionka pirogeniczna, pigmenty; uktad fotoinicjujgcy (CQ : DMAEMA).
Wielkos$¢ czastek napetniaczy nieorganicznych zawiera sie w przedziale od 20 nm do 2,0 ym.
PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosowa¢ kompozytu NEXT u pacjentéw ze stwierdzona nadwrazliwoscia na ktérykolwiek
ze sktadnikéw materiatu.
DZIALANIA NIEPOZADANE
Dziatania niepozadane materiatu NEXT nie sg znane, jednakze u 0s6b szczegblnie wrazliwych
nie mozna wykluczy¢ wystgpienia objawow uczulenia. W przypadku wystapienia natychmiastowej
reakgji alergicznej, zaprzestac stosowania produktu. W przypadku wystapienia péznej alergii wymienic¢
rekonstrukcje.
OGRANICZENIA W STOSOWANIU, INTERAKCJE
Nie stosowac w przypadku, gdy niemozliwa jest catkowita izolacja pracy od $liny, wilgoci czy krwi.
Zanieczyszczenia mogg zaburza¢ polimeryzacje, powodujac spadek wytrzymatosci mechanicznej
kompozytu i zmniejszenie trwatosci pracy, a w efekcie prochnice wtérng.
Unika¢ bezposredniego kontaktu z preparatami zawierajacymi zwiazki fenolowe, zwiaszcza eugenol
lub tymol. Zwiazki te moga zaburza¢ polimeryzacje kompozytu NEXT.
SRODKI OSTROZNOSCI
Unika¢ kontaktu niespolimeryzowanego materiatu ze skoérg, tkankami miekkimi jamy ustnej
i oczami. W przypadku kontaktu przeptuka¢ duzg iloscig wody. W razie dolegliwosci skontaktowac
sie z lekarzem podajac informacje o produkcie. Aby zminimalizowa¢ ryzyko kontaktu przez caty czas
nalezy nosi¢ osobiste wyposazenie ochronne, takie jak rekawiczki, maski na twarz i okulary ochronne.
W przypadku potkniecia lub zaaspirowania produktu do uktadu oddechowego nalezy natychmiast
skontaktowa¢ sie z lekarzem. W celu izolacji pola zabiegowego oraz ochrony pacjenta, zaleca sie
stosowanie koferdamu.
Nalezy zadbac o prawidtowe naswietlanie lampa polimeryzacyjng, szczegdlnie w miejscach trudno
dostepnych. Nalezy upewnic sie, ze podczas polimeryzacji cata warstwa kompozytu jest penetrowana
przez $wiatto. Kompozyt niespolimeryzowany catkowicie moze by alergizujacy dla pacjenta.
W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia niespolimeryzowanego kompozytu nalezy usunac
zanieczyszczong warstwe materiatu, W razie zanieczyszczenia lub mechanicznego uszkodzenia warstwy
juz spolimeryzowanej, nalezy delikatnie wytrawi¢ jej powierzchnie i pokry¢ systemem wigzacym.
Naswietla¢ wg Tabeli polimeryzacji. W przypadku niepetnej polimeryzacji usung¢ nieprawidtowo
spolimeryzowana warstwe i potozy¢ nastepng, naswietlajac jg prawidtowo.
Chroni¢ blistry przed uszkodzeniem mechanicznym. Nie uzywac w przypadku stwierdzenia uszkodzenia
folii.
OSTRZEZENIA
Trzymac w miejscu niedostepnym dla dzieci oraz oséb nieuprawnionych. Chroni¢ przed
Swiattem. Polimeryzacja kompozytu moze sie rozpoczgé w $wietle otoczenia. Chronic¢
przed przegrzaniem. Nie zamrazac. Uzywac zgodnie z zaleceniami producenta. Nie uzywac
po uplywie terminu waznosci.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywa¢ w temperaturze ponizej 25°C. Nie wystawia¢ na bezpoérednie dziatanie promieni
stonecznych. W przypadku przechowywania w obnizonej temperaturze, przed powtérnym uzyciem
materiatu nalezy poczekac az powrdci on do temperatury pokojowej.
Produkt przeznaczony wytgcznie dla lekarzy stomatologow i technikéw dentystycznych.
GWARANCJA
Firma ARKONA wymienia produkty lub zwraca koszt ich zakupu w przypadku wystapienia potwierdzonej
wady. ARKONA nie odpowiada za straty lub szkody spowodowane nieprawidtowym lub niezgodnym
z instrukcja uzyciem materiatu. Kazdy powazny incydent zwigzany z wyrobem nalezy zgtosi¢
producentowi i wtasciwemu organowi panstwa, w ktérym uzytkownik lub pacjent majg miejsce
zamieszkania.
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