


Modelowanie PODWIAZKI Gotowa szyna z PODWIAZKI
/{mm 5mm

UWAGA!

1. Nie dotyka¢ PODWIAZKI palcami! Uzywa¢ wytacznie narzedzi.

2. PODWIAZKA JEST WRAZLIWA NA SWIATEO DZIENNE.

3. PODWIAZKA jest gotowa do uzycia bezposrednio po wyjeciu z opakowania (nie
wymaga nasaczania zywicg ani silanem).

4. PODWIAZKA jest kompatybilna z kazdym kompozytem Swiattoutwardzalnym
na bazie zywic dimetakrylanowych. Do wykonywania statych prac
protetycznych polecamy wytgcznie kompozyty do tego przeznaczone.

PODWIAZKA

/
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Ostonka pomaranczowa
Przezroczysta

Do not touch Use tools chroniaca wiokno ostonka
only przed przypadkowa polimeryzacjg

SKLAD

Wt6kna poliaramidowe (40-60 % wag.), mieszanina zywic dimetakrylanowych
(BisGMA, TEGDMA) z dodatkiem uktadu fotoinicjujgcego (CQ : DMAEMA), stabiliza-
toréw i inhibitoréw.

PODWIAZKA utwardzana jest na drodze polimeryzacji wolnorodnikowej aktywo-
wanej $wiattem widzialnym z zakresu niebieskiego (400-500 nm).
PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosowa¢ wyrobu u pacjentéw ze stwierdzong alergig na akrylany. Nie stoso-
wac u p?cjentéw ze stwierdzong nadwrazliwoscig na ktérykolwiek ze sktadnikow
materiatu.

DZIALANIA NIEPOZADANE
Dziatania niepozgdane wyrobu nie sg znane, jednakze u 0s6b szczegdlnie wrazli-
wych nie mozna wykluczy¢ wystapienia objawéw uczulenia.

OGRANICZENIA W STOSOWANIU, INTERAKCJE

Nie uzywac z preparatami zawierajgcymi zwigzki fenolowe, zwtaszcza eugenol lub
tymol. Zwigzki te mogg zaburza¢ polimeryzacje. Nie stosowa¢, w przypadku, gdy
niemozliwa jest catkowita izolacja pracy od sliny, wilgoci czy krwi. Zanieczyszczenia
moga zaktécac proces polimeryzacji. Nie uzywa¢ w przypadku podejrzenia uszko-
dzenia opakowania zewnetrznego, ostonek lub samego wtdékna. Nie uzywac
w przypadku stwierdzenia zmiany we wtasciwosciach wyrobu.

SRODKI OSTROZNOSCI DLA PACJENTOW
Wyroéb zawiera substancje, ktére mogg powodowac reakcje alergiczng u niekto-
rych oséb. Unikac¢ stosowania wyrobu u pacjentéw ze stwierdzong alergig na akry-
lany. Unika¢ kontaktu niesFoIimeryzowanego wyrobu ze skérg, oczami i tkankami
migkkimi jamy ustnej. Jesli dojdzie do dtuzszego kontaktu, sptuka¢ duzg iloscig
wody. Jesli wystapi reakcja alergiczna, zaprzesta¢ stosowania wyrobu i zasiegnac
porady lekarskiej. W przypadku potkniecia lub zaaspirowania wyrobu do ukfadu
oddechowego nalezy skontaktowac sie z lekarzem. W przypadku stwierdzenia ja-
kichkolwiek zmian w obrebie wykonanej pracy nalezy zgtosi¢ sie na kontrolng
wizyte stomatologiczna.
SRODKI OSTROZNOSCI DLA PERSONELU STOMATOLOGICZNEGO
Wyréb zawiera substancje, ktére mogg powodowac reakcje alergiczng u niekt6-
rych oséb. Aby zmniejszyc ryzyko reakcji nalezy ograniczy¢ kontakt z niespolimery-
zowanym materiatem. Zawsze nalezy nosi¢ osobiste wyposazenie ochronne, takie
jak rekawice, maski na twarz i okulary ochronne. Akrylany moga przenika¢ przez
niektére powszechnie uzywane rekawice. W przypadku kontaktu niespolimeryzo-
wanego materiatu z rekawicg nalezy jg zdjg¢ i wyrzuci¢, umy¢ rece wodg z mydfem,
a nastepnie zatozy¢ nowg rekawice. W przypadku kontaktu wyrobu ze skorg sptu-
kac¢ duzg ilodcig wody. Jesli wystgpi reakcja alergiczna, zasiegng¢ porady specjali-
sty.
PORADY DLA PERSONELU STOMATOLOGICZNEGO
W celu izolaclji pola zabiegowego oraz ochrony pacjenta, zaleca sie stosowanie ko-
ferdamu. Nalezy zadbac o prawidtowe naswietlanie lampg polimeryzacyjna, szcze-
golnie w miejscach trudno dostepnych. Nalezy upewnic sig, ze podczas polimery-
zacji cata naswietlana warstwa jest penetrowana przez $wiatto. Wyr6b niespolime-
ryzowany catkowicie moze by¢ alergizujgcy dla pacjenta. Niedostateczna polime-
ryzacja moze réwniez zmniejsza¢ trwatos¢ wykonanych prac. Zawsze nalezy
sprawdzi¢ prace podczas wizyty profilaktycznej lub kontrolnej. W przypadku ja-
kichkolwiek zmian w obrebie pracy nalezy usuna¢ wadliwg czesc¢ i uzupetni¢ brak
lub wykona¢ nowg prace. Kazdorazowo poinformowa¢ pacjenta o potrzebie ko-
niecznosci utrzymywania prawidtowej higieny jamy ustnej.
OSTRZEZENIA
Unika¢ zanieczyszczenia opakowania zewnetrznego oraz ostonek (ryzyko za-
A kazen krzyzowych). Nie uzywac¢ wyrobu, jedli zanieczyszczenie zostanie
stwierdzone. Polimeryzacja wtékna moze sie rozpoczg¢ w $wietle otoczenia.
Celem unikniecia przypadkowej polimeryzacji nalezy zawsze przechowywac
wyréb w oryginalnym opakowaniu, a po wyjeciu kierowa¢ wtdkno ostonka
pomaranczowa w strone Swiatta. Trzymac w miejscu niedostepnym dla
dzieci oraz oséb nieuprawnionych. Uzywac zgodnie z zaleceniami producen-
ta. Nie uzywac po uptywie terminu waznosci. W zakresie utylizacji odpadow
postepowac zgodnie z krajowymi przepisami.
PRZECHOWYWANIE
Chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przechowywac w temperaturze po-
nizej 25°C. W przypadku przechowywania w obnizonej temperaturze, przed po-
wtérnym uzyciem wyrobu, nalezy poczekac az powrdéci on do temperatury pokojo-
wej. Nie wystawia¢ na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Chroni¢
przed S$wiattem. Nie zamraza¢. PODWIAZKA zachowuje swoje wiasciwosci
do 6 miesiecy po otwarciu, o ile jest przechowywana w obnizonej temperaturze
(3°Cdo 5°C). Wyréb przeznaczony wytgcznie dlalekarzy stomatologdéw i technikow
dentystycznych.
ZAWARTOSC OPAKOWANIA
1 wtékno o dtugosci 10 cm
Dostepne szerokosci wtékna: 2, 3 lub 4 mm
GWARANCJA
Firma ARKONA wymienia wyroby lub zwraca koszt ich zakupu w przypadku wystg-
pienia potwierdzonej wady. ARKONA nie odpowiada za straty lub szkody spowodo-
wane nieprawidtowym lub niezgodnym z instrukcjg uzyciem materiatu. Kazdy po-
wazny incydent zwigzany z wyrobem nalezy zgtosi¢ producentowi i wtasciwemu
organowi panstwa, w ktérym uzytkownik lub pacjent maja miejsce zamieszkania.
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